Рисунок 3. График зависимости произведения тока на экспозицию, мАс, (a), произведения дозы на площадь, сГр∙см2,(b) и эффективной дозы, мЗв, (c) от напряжения на трубке, кВ, при разных значениях общей фильтрации, для рентгеновского аппарата АРЦ2 (Мариинская больница) без растра.
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